Использование магнитотермии при лечении злокачественных новообразований. I by Лошицкий, Павел Павлович & Николов, Николай Александрович
УДК 615.846; 615.844
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТОТЕРМИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ. I
ЛОШИЦКИЙ П. П., НИКОЛОВ Н. А.
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»,
Украина, Киев, 03056, пр-т Победы 37
Аннотация. Рассмотрены основные особенности влияния магнитотермии на биологические объекты, в
том числе характеристики ближнего поля магнитной антенны, изменения течения крови и диффузии, вы-
званные температурой и магнитным полем
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1. ВВЕДЕНИЕ
Одним из первых «физических» методов
лечения онкологических заболеваний являлась
гипертермия — локальное или общее повыше-
ние температуры тела человека до 42 °С и
выше. Этот метод усовершенствуется до на-
стоящего времени, однако в следствие его пло-
хой переносимости пациентами, он редко при-
меняется как самостоятельный. Значительно
шире используются методы химио- и радиоте-
рапии, которые имеют свои положительные и
отрицательные стороны. Основными недос-
татками этих методов является повреждение
кроме онкологических клеток также и здоро-
вых, резкое повышение интоксикации орга-
низма в целом.
В настоящее время разрабатываются но-
вые комбинированные методы лечения, кото-
рые с одной стороны уменьшают лекарствен-
ную нагрузку, а с другой практически не ухуд-
шают лечебного эффекта. К таким методам от-
носят сочетание умеренной гипертермии и хи-
миотерапии [1].
Данный метод реализуется, например, с
помощью аппарата «Магнитерм», обеспечи-
вающего индукционное нагревание тела паци-
ента переменным магнитным полем частотой
27,12 МГц и мощностью до 200 Вт (на практи-
ке 50–120 Вт). Индуктор–аппликатор пред-
ставляет собой магнитную рамку с одним вит-
ком диаметром 25 см, который располагается
на расстоянии 2–3 см от поверхности тела па-
циента. В качестве лекарственного препарата
используется, в частности, доксорубицин [2].
Индуктивный характер генерации поля
приводит к образованию выраженной магнит-
ной компоненты, энергия которой в незначи-
тельной степени трансформируется в тепло в
биологических тканях. Повышение температу-
ры при использовании аппарата «Магнитерм»
к экспериментальным опухолям у животных
(крысы, мыши) не превышало 1,5 °С. Размеры
новообразований достигали 5 см в диаметре.
Облучение выполнялось витком рамки диа-
метром 5 см в течение 15–30 мин при инте-
гральной мощности излучения 75 Вт. В клини-
ческих условиях при облучении новообразова-
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